仪器名称：安捷伦液相色谱-质谱联用仪数据管理系统
数量：1套，国产/进口
用途：用于对实验室现有的安捷伦液相色谱-质谱联用仪所获得的检测数据进行规范性管理。 

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：
*1该管理系统为网络版色谱数据工作站，具有审计追踪功能，需满足国家现有相关法律法规要求、及行业规范包括ISO9001认证；
*2 网络化系统必须支持主流的SQL和Oracle数据的主流和最新版本，网络化软件在安装完成后，可至少再免费增加2台质谱类仪器用户使用许可；
*3 该网络版色谱工作站系统应当能够自动进行方法文件的版本跟踪，任何对方法内容的修改将自动生成新的版本，但旧的方法版本始终能够被查找和对比；
*4 该网络版色谱工作站应当具有数据分类管理功能，并可实现数据的实时自动上传；
5 该网络版色谱工作站的数据管理应当可以灵活地按照用户的意图来分类，例如按照产品线、日期时间段、部门、用户、项目等；
6 支持多级数据分类，主项目和子项目之间的系统参数设定具有继承关系，子项目会自动沿用主项目的参数设定，但支持对子项目单独修改参数；
7 该网络版色谱工作站应当提供系统管理功能，管理员能够通过系统策略统一对所有仪器、项目、用户等进行管理；
8 系统应当能够控制用户的访问，要求用户必须通过用户名和密码登录系统；
9 系统应当能够对用户进行分组，进而控制用户在系统中所能浏览的数据范围，只有获得授权的人员才能看到对应的数据项目；
10 系统应当能够对用户进行权限分配，系统应当支持尽可能细致的权限分配功能，用户可以根据实际管理要求对软件各种操作权限进行分配；
11 审计追踪功能应当分为系统审计追踪和项目审计追踪两类，分别进行查看；
12 系统审计追踪应当是强制而自动的，每个用户在登录系统后的各种操作都应当能够被审计追踪功能自动记录下来。
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